
Sokołowsko 29.05.2009

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

„SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp z o.o.., 

ul. Parkowa 3 Sokołowsko, 58-350 Mieroszów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu i aparatury 
medycznej dla Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Laboratorium Szpitala 

Rehabilitacyjnego Hematologicznego dla Dzieci Orlik w Kudowie Zdroju”

W dniu 28.05.2009 r. wpłynęło pytanie dotyczące pakietu nr 1 o treści:

„ 1. Stepper Vario zgodnie z zaleceniami producenta nie jest proponowany do pracy w 
warunkach sanatoryjnych ze względu na zbyt słabe parametry techniczne. 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 wymaga zaoferowania produktu o lepszych parametrach 
technicznych takich jak ;max obciążenie 110 kg -wymiary ok. 95/80/155
regulacja obciążenia w skali 1-12

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 Urządzenie do ćwiczeń kończyn Pendo wymaga 
urządzenia wraz z obciążeniem ? Jeśli tak, czy obciążenie ma być 5kg, 10 kg lub 15 kg?

3. Czy Zamawiający dopuści Stepper Montana, który według danych producenta posiada 
max. obciążenie 110 kg ?”

Odpowiedź

Ad1 – zamawiający dopuszcza  dostawę Steppera  Vario o parametrach: 

max obciążenie 110 kg, wymiary ok. 95/80/155, regulacja obciążenia w skali 1-12

Ad2 – 10 kg

Ad3 - zgoda

Podpisano
Prezes Zarządu
Jerzy Więcek


